

OPHTHALMIC CHAIRS 



Le sedie oftalmiche FRASTEMA sono studiate per 



affiancare la vasta produzione di attrezzature oftalmiche. 



L'impiego di materiali di ottima qualita. I'attenzione a 



design e all'ergonomia, la precisione costruttiva e 



I'esperienza maturata in anni di costante ricerca 



tecnologica, hanno permesso alia nostra azienda di 



distinguersi sui mercati nazionali ed esteri e di fare 



apprezzare la propria filosofia produttiva. 



L'azienda offre inoltre un accurato controllo di qualita 



che rappresenta una garanzia per un prodotto 



The FRASTEMA's ophthalmic chairs are d 



rt the wide production of ophthalmic equipments, 



The high quality of the materials and the attention 



the design and the human factors engineering with the ■ 



manufacturing precision joined at the experience 



matured in many years of continue technologic 



research, have allowed at our factory to distinguish 



itself on national and international markets and to 



achieve a fovourable opinion on our productive 



philosopphy. Besides, our factory offer an accurate 
quality control system that means a warranty for 



lasting and strength products. 




FRASTEMA 

ophthalmic equipments 



SERVIZIO TECNICO E MAGAZZINO 
TECHNICAL DEPARTMENT 
Via Bonicalza 138-21012 Cassano Magnago (VA) Italy 
Tel. +39 0331 201009 - Fax +39 0331 281285 
http: www.frastema.com e-mail: info@frastema.com 



C€~ lONet - 




SHI 



MOVIMENTO ELETTRICO ORIZZONTALE (100 mm di corsa) 
HORIZONTAL SLIDING MOVEMENT (100 mm Stroke) 




